
1. Produktbeschreibung
saremco applicator für die Direktapplikation von Fül-
lungsmaterialen in Tips. 
Die parallele Hebelbewegung ermöglicht eine ein-
fache, präzise Applikation selbst bei hochgefüllten 
Komposit.

2. Zweckbestimmung
Direkte Applikation von Komposit-Füllungsmaterial aus 
Tips in die zu versorgende Zahnkavität.
Dispersieren von Komposit-Füllungsmaterial aus Tips 
auf einen Mischblock zur Applikation mit Hilfe eines 
Instruments.

3. Indikation
Wird in Kombination mit Medizinprodukten verwendet.

4. Patientenpopulation
saremco applicator kann für alle Patienten ohne Ein-
schränkung hinsichtlich ihres Alters oder Geschlechts 
angewendet werden.

5. Anwender
Die Anwendung von saremco applicator erfolgt durch 
den professionell in der Zahnmedizin ausgebildeten 
Anwender.

6. Anwendung
a. Schnellverschluss bis zum Anschlag nach hinten 
ziehen. 
b. Tip in den applicator einlegen, Schnellverschluss zu-
rückführen bis der Tip merklich einrastet. 
c. Spitze des Tips in die gewünschte Richtung drehen, 
Schutzkappe abnehmen und den Inhalt durch langsa-
mes, gleichmäßiges Zusammendrücken des Hebels in 
die Kavität applizieren. Nicht zuviel Pressdruck ausüben. 
d. Nach der Applikation Schnellverschluss wieder nach 
hinten ziehen, Tip nach vorn ziehen und nach oben 
herausnehmen. 
e. Nach Gebrauch den applicator reinigen und desin-
fizieren. Der applicator ist geeignet zum Dampfsterili-
sieren bis 134°C (Dampfsterilisationsgerät, Angaben 
des Herstellers beachten). Zur Reinigung kann darüber 
hinaus auch Ethanol verwendet werden. 

7. Lagerung
Bei 4°C - 28°C / 39°F - 82°F aufbewahren.

8. Chargennummer und Verfalldatum
Die Chargennummer sollte für die Identifizierung der 
Produkte bei Rückfragen angegeben werden. Nach Ab-
lauf des Verfalldatums sollten die Produkte nicht mehr 
verwendet werden.

9. Vorsichtsmassnahmen
Die Composite- oder Flow-Tips ermöglichen eine 
schnelle und hygienische Direktapplikation. Durch die 
feine Öffnung der Tips kann das Material exakt in die 
Kavität eingebracht werden. Detaillierte Informationen 
zu den einzelnen Saremco-Produkten sind den individu-
ellen Gebrauchsinformationen zu entnehmen. Sichtbar 
vorgeschädigte Geräte nicht einsetzen.

Unsere Hinweise und / oder Beratung befreien Sie 
nicht davon, die von uns gelieferten Präparate auf ihre 
Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke 
zu prüfen

10. Hygiene
Applicator Applikationsinstrumente nach Reinigung 
und Desinfektion jeweils nur für einen Patienten ver-
wenden. Eine Sterilisierung von Spritzen oder Tips vor 
der ersten Verwendung ist nicht erforderlich. 

11. Entsorgung
Dieses Produkt kann mit dem Hausmüll entsorgt wer-
den. Länderspezifisch gelten eventuell spezielle Be-
stimmungen. 

12. Garantie
Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich 
entwickelt und muss gemäss Gebrauchs-information 
verarbeitet werden. Für weitere Schäden, namentlich 
solche, die wegen Nichtbefolgung der Gebrauchsan-
weisung oder anderer unsachgemässer Behandlung 
oder unzweckmässiger Verwendung eines Produktes 
entstehen, wird jede Haftung abgelehnt. Unsere Haf-
tung beschränkt sich auf die Qualität unserer Produkte. 
Bei fehlerhafter Qualität eines Produktes wird nur des-
sen Wert ersetzt. Es liegt in der Verantwortung des Ver-
wenders, vor der Anwendung der Produkte zu prüfen, 
ob diese für den vorgesehenen Zweck geeignet sind. 
Er übernimmt ausdrücklich alle mit der Verwendung des 
Produktes verbundenen Risiken und trägt die alleinige 
Verantwortung für alle daraus entstehenden Schäden.

13. Sonstige Hinweise für Europa
Sollten dem Anwender und/oder Patienten im Zusam-
menhang mit der Anwendung des Produktes auftre-
tende schwerwiegende Vorfälle zur Kenntnis gelangen, 
sind diese dem Hersteller und der zuständigen Behörde 
des Staates, in dem der Anwender und/oder der Patient 
niedergelassen ist, zu melden.
Kurzberichte über Sicherheit und klinische Leistung für 
saremco Produkte sind in der Europäischen Datenbank 
für Medizinprodukte
(EUDAMED–https://ec.europa.eu/tools/eudamed) 
hinterlegt.
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Gebrauchsanweisung 
saremco applicator

Mode d’emploi 
saremco applicator

Instruction for use 
saremco applicator

Istruzioni per l‘uso 
saremco applicator

Instrucciones de uso 
saremco applicator

Gebruiksaanwijzing 
saremco applicator

1. Product description 
saremco applicator is suitable for direct application of 
restorative material to tips. 
The parallel lever movement allows simple, precise ap-
plication, even with highly filled composites. 

2. Intended use
Direct application of composite filling material from tips 
into the tooth cavity to be restored. Dosage of com-
posite filling material from tips onto a mixing block for 
application using an instrument.

3. Indication
Used in combination with a range of medical devices.

4. Patient target group.
The saremco applicator can be used on patients regard-
less of any age or gender. 

5. User
The saremco applicator should only be used by a pro-
fessionally trained dental practitioner.

6. Use
a. Pull the quick-release fastener as far back as possible.
b. Insert the tip into the saremco applicator and slowly 
release the fastener until the tip is securely locked into 
place.
c. Rotate the tip in the desired direction, remove the 
protective cap. Extrude the material directly into the ca-
vity by slowly and evenly pressing the handle and lever 
together. Do not apply too much pressure.
d. After the material has been applied, retract the 
quick-release fastener and pull the tip forward and up 
to remove it.
e. Clean and disinfect the saremco applicator after use. 
The saremco applicator can be steam-sterilized up to 
134°C (steam autoclave, follow the manufacturer´s ins-
truction for use). In addition, ethanol can be used for 
cleaning.

7.  Storage 
Store at 4°C - 28°C / 39°F - 82°F.

8. Batch number and expiry date
The batch number is used to identify the product in 
case of queries. Do not use this product after the ex-
piration date. 

9. Precautionary measures
The composite or flow tips allow quick and hygienic 
direct application. The material can be precisely dispen-
sed into the cavity through the small opening. Detailed 
information for each saremco product can be found in 
the individual instructions for use. Do not use visibly 
damaged devices.

Our information and/or advice do not relieve you of the 
obligation of checking that the products supplied by us 
are suitable for their intended purpose. 

10. Hygiene
Only use saremco applicator for one patient at a time 
after cleaning and disinfection. Sterilization of syringes 
or tips before first use is not required. 

11. Disposal
This product can be disposed of with household waste. 
Specific regulations or laws may apply depending on 
the country.

12. Warranty
The product was developed for use in dentistry and 
must be processed in accordance with the instructions 
for use. For further damages, namely that caused by 
non-compliance with the instructions for use or other 
improper handling or inappropriate use of a product, 
any liability is rejected. Our liability is restricted to the 
quality of our products. In the case of a product being 
of defective quality, only its value is replaced.  It is the 
responsibility of the user to check, before using the 
products, whether they are suitable for the intended 
purpose. He expressly assumes all risks associated with 
using the product and is solely responsible for any re-
sulting damages. 

13. Other notes for Europe
If the user and/or patient becomes aware of serious inci-
dents as a result of application of product, such serious 
incidents must be reported to the manufacturer and the 
responsible authorities of the country in which the user 
and/or patient resides.
The Summary of Safety and Clinical Performance of 
saremco applicator can be found in the European da-
tabase on medical devices 
(EUDAMED – https://ec.europa.eu/tools/eudamed). 
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1. Description du produit 
Le saremco applicator convient à l’application directe 
de matériaux d’obturation en tips. 
Le mouvement du levier parallèle facilite une applicati-
on précise et simple, même dans le cas de composites 
à plus fortes charges.

2. Utilisation prévue
Application directe de matériau d›obturation compo-
site à partir de tips dans la cavité dentaire à restaurer. 
Doser le matériau d›obturation composite des tips sur 
un bloc de mélange pour l’application à l›aide d›un 
instrument. 

3. Indication
Est utilisé en combinaison avec des dispositifs médi-
caux.

4. Groupe cible de patients
Le saremco applicator peut être utilisé chez tous les 
patients, quel que soit leur âge ou leur sexe.

5. Utilisateurs
L’emploi du saremco applicator est réservé aux utili-
sateurs ayant reçu une formation professionnelle en 
médecine dentaire. 

6. Application
a. Tirer le dispositif de fermeture rapide aussi loin que 
possible vers l’arrière. 
b. Insérer le tip dans le saremco applicator et tirer la 
fermeture rapide vers l’arrière jusqu’à le tip soit bien 
verouillé en place. 
c. Tourner la pointe du tip dans la direction souhaitée, 
retirer le capuchon de protection et appliquer le cont-
enu dans la cavité par pression légère et régulière du 
levier. Ne pas exercer de pression trop forte. 
d. Après l’application, rétracter à nouveau la fermeture 
rapide vers l’arrière, tirer le tip vers l’avant et le retirer. 
e. Nettoyer et désinfecter le saremco applicator après 
l’utilisation. Le saremco applicator peut être stérilisé à 
la vapeur jusqu’à 134 °C (appareil de stérilisation à la 
vapeur, suivre les indications du fabricant). Il est égale-
ment possible d’utiliser de l’éthanol pour le nettoyage.

7. Conservation
Conserver à une température de 4°C - 28°C / 39°F - 
82°F. 

8. Numéro de lot et date d’expiration
Le numéro de lot doit être spécifié pour identifier les 
produits en cas d’enquêtes. Les produits ne doivent 
plus être utilisés une fois la date d’expiration dépassée.

9. Mesures de précaution 
Les tips de composite ou flow-tips permettent une ap-
plication directe rapide et hygiénique. Grâce à la fine 
ouverture des tips, le matériau peut être distribué avec 
précision dans la cavité. Des informations détaillées 
pour chaque produit saremco sont disponibles dans 
les instructions d›utilisation individuelles. Ne pas utiliser 
d’appareils visiblement endommagés. 
 
Nos informations et/ou conseils ne vous dispensent 
pas de l›obligation de vérifier que les produits fournis 
par nos soins sont adaptés à l’usage auquel ils sont 
destinés.

10. Hygiène
Après nettoyage et désinfection, n’utiliser le saremco 
applicator que pour un seul patient à la fois. Il n’est pas 
nécessaire de stériliser les seringues ou les tips avant la 
première utilisation.

11. Élimination
Ce produit peut être éliminé avec les déchets ména-
gers. Des réglementations particulières peuvent s›ap-
pliquer en fonction du pays. 

12. Garantie
Le produit a été conçu pour une utilisation dans la den-
tisterie et doit être employé conformément au mode 
d’emploi. Nous déclinons toute responsabilité pour les 
autres dommages, notamment les dommages dus au 
non-respect du mode d’emploi ou à la manipulation 
incorrecte ou à l’utilisation non conforme d’un produit. 
Notre responsabilité se limite à la qualité de nos pro-
duits. Si un produit s’avère de qualité déficiente, seule 
sa valeur sera remplacée. Avant d’utiliser les produits, 
il incombe à l’utilisateur de vérifier qu’ils sont adaptés 
à l’usage envisagé. Ce dernier accepte expressément 
tous les risques liés à l’utilisation du produit et porte 
l’entière responsabilité d’éventuels dommages pouvant 
en résulter

13. Autres remarques pour l’Europe
Si des incidents graves liés à l’utilisation du produit sont 
portés à la connaissance de l’utilisateur et/ou du pati-
ent, ils doivent être signalés au fabricant et aux autorités 
compétentes du pays dans lequel l’utilisateur et/ou le 
patient sont établis.
Vous trouverez des rapports sommaires sur la sécurité 
et la performance clinique de saremco applicator dans 
la banque de données européenne sur les dispositifs 
médicaux 
(EUDAMED – https://ec.europa.eu/tools/eudamed).
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1. Descrizione del prodotto
saremco applicator per l’applicazione diretta dei mate-
riali di riempimento nei puntali. Il movimento parallelo 
della leva consente un’applicazione facile e precisa an-
che con compositi molto caricati.

2. Uso previsto
Applicazione di materiale da otturazione composito dai 
puntali direttamente nella cavità da trattare. Erogazione 
di materiale da otturazione composito dai puntali su un 
blocchetto di miscelazione per la successiva applicazio-
ne con uno strumento.

3. Indicazione
Utilizzato in combinazione con dispositivi medici.

4. Popolazione di pazienti
saremco applicator può essere utilizzato per tutti i pazi-
enti senza limitazioni di età o sesso.

5. Utente
L›applicazione die saremco applicator viene effettuata 
dall›utente professionalmente preparato in odontoi-
atria.

6. Applicazione 
a. Tirare indietro il dispositivo di chiusura rapida fino 
all›arresto. 
b. Inserire la punta nel saremco applicator e tirare di 
nuovo la chiusura rapida finché la punta non scatta in 
posizione. 
c. Ruotare la punta del puntale nella direzione desidera-
ta, rimuovere il cappuccio protettivo e applicare il cont-
enuto spremendo lentamente e uniformemente la leva 
nella cavità. Non esercitare una pressione eccessiva. 
d. Dopo l›applicazione, tirare nuovamente la chiusura 
rapida, tirare la punta in avanti e rimuoverla verso l›alto. 
e. Pulire e disinfettare saremco applicator dopo l›uso. 
saremco applicator è adatto alla sterilizzazione a vapore 
fino a 134°C (sterilizzatore a vapore, seguire le istruzio-
ni del produttore). Per la pulizia si può utilizzare anche 
l›etanolo. 

7. Conservazione
Conservare a 4°C - 28°C / 39°F - 82°F. 

8. Numero di lotto e data di scadenza
n caso di richieste di informazioni, specificare il nume-
ro del lotto per identificare i prodotti. I prodotti non 
devono più essere utilizzati una volta trascorsa la data 
di scadenza. 

9. Misure cautelari
I puntali compositi o a flusso consentono un’appli-
cazione diretta rapida e igienica. L’apertura fine delle 
punte consente di inserire con precisione il materiale 
nella cavità. Informazioni dettagliate sui singoli prodotti 
Saremco sono disponibili nelle rispettive istruzioni per 
l’uso. Non utilizzare dispositivi visibilmente danneggiati. 

Le nostre istruzioni e/o consigli non vi esimono dal te-
stare i preparati da noi forniti per verificarne l’idoneità 
all’uso previsto. 

10. Igiene
Utilizzare saremco applicator per un solo paziente alla 
volta dopo la pulizia e la disinfezione. Non è necessa-
rio sterilizzare le siringhe o i puntali prima del primo 
utilizzo. 

11. Smaltimento
Questo prodotto può essere smaltito nei rifiuti domes-
tici. Possono applicarsi specifiche normative nazionali.

12. Garanzia
Il prodotto è stato sviluppato per l’uso in odontoiatria e 
deve essere lavorato secondo le istruzioni per l’uso. Per 
altri danni, cioè quelli causati dalla mancata osservanza 
delle istruzioni per l’uso o da altro uso improprio o uso 
improprio di un prodotto, si declina ogni responsabilità. 
La nostra responsabilità è limitata alla qualità dei nostri 
prodotti. Se un prodotto è di qualità difettosa, verrà 
sostituito solo il suo valore. È responsabilità dell’utente 
verificare, prima di utilizzare i prodotti, se sono adatti 
allo scopo previsto. L’utente si assume espressamente 
tutti i rischi associati all’uso del prodotto ed è l’unico 
responsabile per eventuali danni derivanti. 

13. Altre note per l’Europa 
Se l’utilizzatore e/o il paziente vengono a conoscenza 
di incidenti gravi legati all’applicazione del prodotto, 
questi essere segnalati al produttore e alle autorità 
responsabili dello stato in cui risiede l’utente e/o il 
paziente. 
Resoconti sommari sulla sicurezza e le prestazioni clin-
iche di saremco applicator sono disponibili nella banca 
dati europea dei dispositivi medici
(EUDAMED – https://ec.europa.eu/tools/eudamed).
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1. Descripción del producto
saremco applicator para la aplicación directa de materi-
ales de relleno contenidos en puntas. El movimiento de 
palanca paralelo facilita una aplicación precisa incluso 
con composites de alto relleno. 

2. Uso previsto
Aplicación directa del material de relleno de composite 
contenido en puntas en la cavidad dental a restaurar. 
Dispersión del material de relleno de composite con-
tenido en puntas sobre un bloque de mezcla para su 
aplicación con ayuda de un instrumento.

3. Indicación
Se utiliza en combinación con productos sanitarios.

4. Pacientes destinatarios
saremco applicator puede emplearse en todo tipo de 
pacientes, sin limitaciones de edad o sexo.

5. Usuario
La aplicación de saremco applicator debe llevarla a 
cabo un usuario profesional cualificado y formado en 
odontología. 

6. Aplicación
a. Deslice la guía  hacia atrás hasta el tope. 
b. Coloque la cápsula en punta en el saremco applica-
tor, deslice la guía hacia delante hasta que la cápsula 
encaje bien. 
c. Gire la punta de la cápsula en la dirección deseada, 
quite la tapa y aplique el material en la cavidad apre-
tando la palanca lentamente. No ejerza demasiada 
presión. 
d. Después de la aplicación, deslice la guía hacia atrás, 
deslice la cápsula hacia delante y extráigala tirando 
hacia arriba. 
e. Limpie y desinfecte el saremco applicator después 
de su uso. El saremco applicator se puede esterilizar a 
vapor hasta 134°C (aparato de esterilización a vapor; 
observar las instrucciones del fabricante). Para la limpie-
za también se puede utilizar etanol.

7. Almacenamiento
Almacenar a 4°C - 28°C / 39°F - 82°F. 

8. Número de lote y fecha de caducidad
El número de lote se utiliza para identificar el producto 
en caso de consultas. No utilice el producto después de 
su fecha de caducidad.

9. Medidas de precaución
Las puntas de composite sólido o fluido facilitan una 
aplicación directa rápida e higiénica. La fina apertura 
de las puntas permite colocar el material con precisión 
en la cavidad. Encontrará información detallada sobre 
cada uno de los productos Saremco en las instrucciones 
de uso correspondientes. No utilice unidades visible-
mente dañadas. 

Nuestras instrucciones y/o consejos no le eximen de 
comprobar la idoneidad de los preparados suminist-
rados por nosotros para los fines previstos. 

10. Higiene
Tras su limpieza y desinfección, el saremco applicator se 
debe utilizar en un solo paciente. No es necesario este-
rilizar las jeringas o las puntas antes de su primer uso.

11. Eliminación
Este producto puede eliminarse con los residuos 
domésticos. Respete las eventuales normas especiales 
vigentes en un país.

12. Garantía
El producto fue desarrollado para su uso en odontolo-
gía y debe procesarse de acuerdo con las instrucciones 
de uso. En caso de producirse daños adicionales, en 
concreto, aquellos causados por el incumplimiento de 
las instrucciones de uso, por el manejo inadecuado o 
por el uso inadecuado de un producto, se declina 
cualquier responsabilidad. Nuestra responsabilidad se 
limita a la calidad de nuestros productos. Si un pro-
ducto es de calidad deficiente, solo se reemplazará su 
valor. Antes de utilizar un producto, el usuario tiene la 
responsabilidad de comprobar si es adecuado para el 
uso previsto. El usuario asume expresamente todos los 
riesgos asociados con el uso del producto y es el único 
responsable de los daños resultantes.

13.Otras notas para Europa
Si el usuario y/o el paciente se dan cuenta de inciden-
tes graves relacionados con la aplicación del producto, 
deben ser informados al fabricante y a las autoridades 
responsables del estado en el que reside el usuario y/o 
el paciente. 
Los resúmenes sobre seguridad y rendimiento clínico 
del saremco applicator están disponibles en la base de 
datos europea sobre productos sanitarios 
(EUDAMED – https://ec.europa.eu/tools/eudamed).
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1. Productbeschrijving
saremco applicator is geschikt voor het rechtstreeks 
aanbrengen van vulmateriaal in tips. De parallelle hen-
delbeweging maakt een eenvoudige, precieze toepas-
sing mogelijk, zelfs bij sterk gevuld composiet.

2. Beoogd gebruik
Rechtstreekse afgifte van composietvulmaterialen uit 
tips in de te behandelde caviteit. Doseren van compo-
sietmateriaal uit tips op een mengblok voor de applica-
tie met behulp van een instrument. 

3. Indicatie
Wordt in combinatie met verschillende medische hulp-
middelen gebruikt.

4. Patiëntenpopulatie
saremco applicator kan bij alle patiënten, ongeacht 
leeftijd of geslacht, worden gebruikt. 

5. Gebruiker
De toepassing van saremco applicator wordt uitge-
voerd door een gebruiker die professioneel in de tand-
heelkunde is opgeleid.

6. Toepassing
a. Trek de snelsluiting zo ver mogelijk naar achteren. 
b. Steek de tip in de saremco applicator en trek de 
snelsluiting terug tot de tip vastklikt. 
c. Draai de punt van de tip in de gewenste richting, 
verwijder de beschermkap en breng de inhoud in de 
caviteit aan door de hendel langzaam en gelijkmatig  in 
te drukken. Oefen niet te veel druk uit. 
d. Trek na het aanbrengen de snelsluiting weer terug, 
trek de tip naar voren en verwijder hem naar boven toe. 
e. Reinig en ontsmet de saremco applicator na gebruik. 
De saremco applicator is geschikt voor stoomsterilisa-
tie tot 134°C (stoomsterilisator, volg de instructies van 
de fabrikant). Daarnaast kan ethanol worden gebruikt 
voor reiniging. 

7. Bewaren
Bewaren bij 4°C - 28°C / 39°F - 82°F.

8. Batchnummer en vervaldatum
Vermeld in het geval van vragen het batchnummer ter 
identificatie van de producten. Producten mogen niet 
na de vervaldatum gebruikt worden. 

9. Voorzorgsmaatregelen
De composiet- of flow-tips maken een snelle en hygië-
nische rechtstreekse  toepassing mogelijk. Door de fijne 
opening van de tips kan het materiaal heel nauwkeurig 
in de caviteit worden geplaatst. Gedetailleerde infor-
matie over  afzonderlijke Saremco-producten kunt u in 
de bijbehorende gebruiksaanwijzingen vinden. Gebruik 
geen zichtbaar beschadigde apparaten. 

Onze instructies en/of adviezen ontslaan u niet van de 
verplichting om de door ons geleverde preparaten te 
testen op hun geschiktheid voor de beoogde gebru-
iksdoeleinden.

10. Hygiëne
saremco applicator kan na reiniging en desinfectie 
slechts bij één patiënt tegelijk gebruikt worden. Ste-
rilisatie van spuiten of tips voor het eerste gebruik is 
niet nodig. 

11. Afvoeren als afval
Dit product kan met het normaal huishoudelijk afval 
worden afgevoerd. Het kan echter zijn dat er per land 
specifieke wet- en regelgeving geldt.

12. Garantie
Het product is ontwikkeld voor toepassing in de tand-
heelkunde en moet volgens de gebruiksaanwijzing ge-
bruikt worden. Wij zijn niet aansprakelijkheid voor overi-
ge schade, d.w.z. schade veroorzaakt door niet-naleving 
van de gebruiksaanwijzing en overig onjuist of onbedo-
eld gebruik van een product. Onze aansprakelijkheid 
beperkt zich tot de kwaliteit van onze producten. Het is 
de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór toe-
passing van producten te controleren of deze geschikt 
zijn voor het beoogde gebruik. De gebruiker aanvaardt 
uitdrukkelijk alle risico’s die aan het gebruik van het 
product zijn verbonden en is volledig aansprakelijk voor 
eventuele schade voortkomend uit de toepassing. 

13. Overige richtlijnen voor Europa 
Indien de gebruiker en/of de patiënt als gevolg van de 
toepassing van het product kennis krijgt van optreden-
de ernstige voorvallen, dienen deze bij de producent of 
bij de bevoegde autoriteit van het land, waar de gebru-
iker en/of de patiënt woonachtig is, gemeld te worden. 
Beknopte verslagen over veiligheid en klinische presta-
ties van saremco applicator zijnopgeslagen in de Euro-
pese databank voor medische hulpmiddelen
(EUDAMED –https://ec.europa.eu/tools/eudamed). 

14. Productie / distributie
SAREMCO Dental AG
Gewerbestrasse 4
CH-9445 Rebstein / Zwitserland
Tel: +41 (0) 71 775 80 90
Fax: +41 (0) 71 775 80 99
info@saremco.ch
www.saremco.ch
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